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Analito : Ancho de distribución del eritrocito

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 15.5 % 13.96 0,93

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 12.3 % 13.96 -1,01

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Concentración de hemoglobina corpuscular media

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 31.4 g/dL 33.09 -0,85

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 34.8 g/dL 33.09 0,86

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Hematocrito

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 41.4 % 38.51 1,55

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 37.1 % 38.51 -0,75

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Hemoglobina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 13.0 g/dL 12.810 0,63

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 12.9 g/dL 12.810 0,3

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Hemoglobina corpuscular media

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 28.1 pg/cell 28.910 -1,12

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 29.0 pg/cell 28.910 0,12

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Recuento de glóbulos blancos

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 8.9 K/uL 8.94 -0,1

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 8.7 K/uL 8.94 -0,57

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%



Información de contacto: Calle 63 C No. 35 - 13 / (57-1) 222-91-51 - 318 271 1649 / Bogotá - Colombia Coordinación de programas qap@quik.com.co Contact Center:

contact.center@quik.com.co Página web: www.quik.com.co

Informe Subgrupo QAP
Programa de aseguramiento de la calidad

QAP-H-Hematología 
 

CLIC-FOR-52 V7
Vigente 10 de mayo de 2022

Página:  8 de 11

Analito : Recuento de glóbulos rojos

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 4.64 M/uL 4.410 2,37

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 4.45 M/uL 4.410 0,41

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 1 0 2

Porcentaje 50% 50% 0% 100%
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Analito : Recuento de plaquetas

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 237 K/uL 239.600 -0,17

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 253 K/uL 239.600 0,86

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Volumen corpuscular medio

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 89.4 fL 87.630 0,44

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 83.4 fL 87.630 -1,05

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Volumen plaquetario medio

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100192 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Calle 82 

2023 ABRIL Mindray BC-20S 10.3 fL 9.460 1,25

2 100193 Laboratorio Clínico Colmédicos IPS SAS. Bogotá

Sede Paseo del Rio 

2023 ABRIL Sysmex XP-300 9.2 fL 9.460 -0,39

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre 2 y 3 Z-score Si su resultado es mayor a 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%


