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Analito : 25-Hydroxy Vitamin D (Total)

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 17.44 ng/mL 16.360 0,82

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%



Información de contacto: Calle 63 C No. 35 - 13 / (57-1) 222-91-51 - 318 271 1649 / Bogotá - Colombia Coordinación de programas qap@quik.com.co Contact Center:

contact.center@quik.com.co Página web: www.quik.com.co

Informe Subgrupo QAP
Programa de aseguramiento de la calidad

QAP-I-Inmunoensayo 
 

CLIC-FOR-52 V7
Vigente 10 de mayo de 2022

Página:  3 de 20

Analito : Anti-Tiroglobulina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 27.7 UI/mL 25.950 1,45

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Anti-TPO

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 25.4 UI/mL 25.430 -0,02

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : CEA

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 42.8 ng/mL 41.050 1,12

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Estradiol

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 317.3 pg/mL 318.400 -0,08

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Ferritina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 799.2 ng/mL 729.100 1,44

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Folato

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 20.8 ng/mL 19.430 0,94

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : HCG cuantitativa

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 240.5 mUI/mL 231.700 0,94

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Insulina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 160.0 uUI/mL 157.700 0,58

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : LH

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 58.2 mUI/mL 52.380 2,44

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 0 1 0 1

Porcentaje 0% 100% 0% 100%
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Analito : Prolactina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 49.1 ng/mL 49.200 -0,05

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : PSA libre

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 12.6 ng/mL 14.000 -1,73

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : PSA total

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 17.3 ng/mL 16.980 0,35

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : PTH

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 519.8 pg/mL 513.600 0,17

2 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 534.5 pg/mL 513.600 0,56

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : T4 libre

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 3.22 ng/dL 3.160 0,19

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Testosterona

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 798.16 ng/dL 818.170 -0,42

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Tiroglobulina

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 7.2 ng/mL 7.23 -0,75

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 1 0 0 1

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : TSH

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 29.3 uUI/mL 27.980 0,9

2 100221 SIES Salud RA 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 26.2 uUI/mL 27.980 -1,21

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta entre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 2 0 0 2

Porcentaje 100% 0% 0% 100%
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Analito : Vitamina B12

IT # laboratorio Sede año mes instrumento resultado unidad
Media de

comparación
Zscore

1 100206 SIES Salud 2024 FEBRERO Abbott Alinity I 1043 pg/mL 1199.000 -2,05

Satisfactorio Alarma No satisfactorio
Si su resultado esta etre +/- 2 Z-score Si su resultado esta entre +/- 2 y +/- 3 Z-score Si su resultado es mayor a +/- 3 Z-score

Resultado           Media de comparación

valor entre +/- 2 entre +/- 2 y +/- 3 mayor +/- 3 Total

Valoración Z-score por sede 0 1 0 1

Porcentaje 0% 100% 0% 100%


